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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

Two rapid and simple ultraviolet spectrophotometric methods for the estimation of cytarabine in distilled water (METwo rapid and simple ultraviolet spectrophotometric methods for the estimation of cytarabine in distilled water (METwo rapid and simple ultraviolet spectrophotometric methods for the estimation of cytarabine in distilled water (METwo rapid and simple ultraviolet spectrophotometric methods for the estimation of cytarabine in distilled water (METwo rapid and simple ultraviolet spectrophotometric methods for the estimation of cytarabine in distilled water (ME
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INTRODUCCIÓN

La citarabina, de nombre químico 4-ami-
no-1-ß-D-arabinofuranosil-2(1H)-pirimidinona,
es uno de los antimetabolitos más importantes
utilizados en el tratamiento de la leucemia
mielocítica aguda1. Esta sustancia constituye
el agente simple anticancerígeno más efectivo
para la inducción de la remisión de esta en-

INTRODUCTION

Cytarabine, chemically 4-amino-1-ß-D-ara-
binofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, is one of
the most important antimetabolites used in the
therapy of acute myelocytic leukemia1. It is
the single most effective anti cancer agent for
the induction of remission in this disease. Cyta-
rabine is also used in acute granulocytic and
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fermedad. La citarabina también se emplea en
el tratamiento de la leucemia linfática aguda y
la leucemia granulocítica aguda2-5. La citara-
bina actúa en la fase S del ciclo celular inhi-
biendo la síntesis de ADN y provocando la
muerte celular1. Se conocen varios métodos
para la determinación de este fármaco, como
la HPLC6, la volumetría potenciométrica no
acuosa7-9 y la quimioluminescencia10. En este
estudio se han utilizado dos sencillos méto-
dos de espectrofotometría ultravioleta para la
determinación de citarabina en agua destilada
y metanol. También se ha realizado una eva-
luación estadística de los métodos propues-
tos11,12.

MATERIALES Y MÉTODOS

Instrumentos:

Se utilizó un espectrofotómetro UV-Visi-
ble Shimadzu modelo UV-1601 con celdas de
1 cm para todas las mediciones del espectro
electrónico, y un sistema Shimadzu 10AVP
HPLC para los análisis realizados mediante el
método de cromatografía de líquidos.

Productos químicos:

La citarabina fue un amable regalo de Dabur
Research Foundation (Ghaziabad, India) y se
utilizó sin una posterior purificación. La pure-
za de la citarabina se evaluó mediante análisis
HPLC en los que se obtuvo un pico único que
confirmaba la ausencia de cualquier impure-
za. Metanol grado HPLC (S.D. Fine Chem.
Ltd. Boisar). Soluciones madre de citarabina
(i) SM1 (100 µg ml-1) preparada mediante di-
solución de 10 mg de citarabina en 100 ml de
agua destilada (ii) SM2 (100 µg ml-1) prepara-
da mediante disolución de 10 mg de citarabi-
na en 100 ml de metanol. Se tomaron todas
las precauciones necesarias al utilizar el me-
tanol. Los experimentos se realizaron a tem-
peratura controlada y se utilizaron recipientes
de vidrio con tapón para reducir la evapora-
ción del metanol y evitar su inhalación.

acute lymphatic leukemia2-5. Cytarabine acts
on the S phase of the cell cycle thereby inhi-
bit the DNA synthesis and lead to cell death1.
Various methods have been reported for its
determination like HPLC method6, non-aqueous
potentiometric method7-9 and chemiluminescence
method10. In this study, two simple ultra vio-
let spectrophotometric methods for the deter-
mination of cytarabine in distilled water and
in methanol has been reported. Statistical eva-
luation of the proposed methods was also carried
out11,12.

MATERIALS AND METHODS

Instrument:

A Shimadzu model UV-1601 UV-VIS spec-
trophotometer with 1.0 cm matched cells was
used for all electronic spectral measurements,
Shimadzu 10AVP HPLC system was used for
liquid chromatographic analysis.

Chemicals:

Cytarabine was kindly gifted by Dabur Re-
search Foundation, Ghaziabad and was used
without further purification. The purity of cyta-
rabine was confirmed by HPLC analysis; sin-
gle peak ascertains the absence of any impu-
rity. Methanol of HPLC grade (S.D. Fine Chem.
Ltd. Boisar); stock solutions of cytarabine (i)
SS1 (100 µg ml-1) prepared by dissolving 10
mg of cytarabine in 100 ml of distilled water
(ii) SS2 (100 µg ml-1) prepared by dissolving
10 mg of cytarabine in 100 ml of methanol.
All the precautions were taken while using
methanol. The experiments were conducted at
controlled temperature and stoppered glass
wares were used to reduce the evaporation of
methanol and preventing inhalation of metha-
nol.

Preparation of calibration curve
For  ME1:
Suitable aliquots (0.5 – 5 ml) of the stock

solution SS1 were pipetted into 10 ml volume-
tric flasks and the volume was made up to 10
ml with distilled water to give final concentra-



Ars Pharm 2004; 45 (4): 319-334.

321TWO SIMPLE SPECTROPHOTOMETRIC METHODS FOR THE DETERMINATION OF CYTARABINE...

Preparación de la curva de calibración
Para M1:
Se introdujeron con una pipeta las alícuo-

tas necesarias (0,5 – 5 ml) de la solución madre
SM1 en matraces volumétricos de 10 ml y el
volumen se completó con agua destilada has-
ta los 10 ml para obtener unas concentracio-
nes finales de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 µg ml-

1. Se agitaron bien las soluciones y se midió
su absorbancia a 272 nm utilizando agua des-
tilada como blanco.

Para M2:
Se introdujeron con una pipeta las alícuo-

tas necesarias (0,5 – 5 ml) de la solución madre
SM2 en matraces volumétricos de 10 ml y el
volumen se completó con metanol hasta los
10 ml para obtener unas concentraciones fi-
nales de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 µg ml-1. Se
agitaron bien las soluciones y se midió su ab-
sorbancia a 274 nm utilizando metanol como
blanco.

El procedimiento anterior se repitió seis ve-
ces con ambos métodos. Se tabularon los va-
lores de absorbancia media, junto con los
valores de regresión (método de los cuadra-
dos mínimos) y los datos estadísticos corres-
pondientes a los métodos M1 y M2. Se com-
probó la linealidad mediante la prueba de falta
de ajuste. Para comprobar el significado esta-
dístico de la falta de ajuste, se utilizó el valor
F calculado del siguiente modo.

F = (CMFalta de ajuste) / (CMerror puro)

donde CMFalta de ajuste y CMerror puro son los cua-
drados medios de la falta de ajuste y del error
puro, respectivamente.

Estabilidad:

Para evaluar la estabilidad de las solucio-
nes de citarabina, utilizada para la prepara-
ción de las curvas de calibración en ambos
métodos, se observaron los cambios de ab-
sorbancia a sus longitudes de onda analíticas
respectivas durante un período de 24 horas a
temperatura ambiente. Se realizó un análisis
de varianza (ANOVA) para comprobar si los
cambios de absorbancia ocurridos en el pe-
ríodo de 24 horas eran estadísticamente signi-

tions of 5, 10, 20, 30, 40 and 50 µg ml-1. The
solutions were shaken well and their absor-
bances measured at 272 nm using distilled
water as blank.

For  ME
2
:

Suitable aliquots (0.5 – 5 ml) of the stock
solution SS

2
 were pipetted into 10 ml volu-

metric flasks and the volume was made up
to 10 ml with methanol to give final concen-
trations of 5, 10, 20, 30, 40 and 50 µg ml-1.
The solutions were shaken well and their ab-
sorbances measured at 274 nm using metha-
nol as blank.

The above procedure for both the methods
was repeated six times. Mean absorbance va-
lues along with the regressed values (method
of least squares) and statistical data for the
methods ME

1
 and ME

2
 are tabulated. The li-

nearity was tested by lack of fit test. The F
value was used to the test the statistical signi-
ficant of the lack of fit was constructed as
follows.

F = (MS
Lack of fit

) / (MS
pure error

)

where MS
Lack of fit 

and MS
pure error 

are the mean
of squares of the lack of fit and the pure error
term, respectively.

Stability:

Stability of the solutions of cytarabine, used
for preparing the calibration curves in both
the methods, was ascertained by observing for
changes in the absorbances at their respective
analytical wavelengths over a period of 24 h
at room temperature. ANOVA was performed
to check differences in absorbance over the
period of 24 h are statistically significant. The
stability of the solution was also analyzed by
HPLC method.

Precision and accuracy:

In order to determine precision and accu-
racy of the methods, solutions containing known
amounts of pure drug were prepared and analy-
zed in three replicates. Drug was also analy-
zed from the cytarabine injection (Cytarine
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ficativos. La estabilidad de la solución tam-
bién se analizó mediante el método HPLC.

Precisión y exactitud:

Para determinar la precisión y la exactitud
de cada método, se prepararon y analizaron
en tres réplicas soluciones que contenían can-
tidades conocidas de fármaco puro. También
se analizó en tres réplicas el fármaco de la
inyección de citarabina (inyección de citara-
bina de 100 mg, Dabur Pharmaceuticals, So-
lan, India).

Comparación con el método HPLC:

Se analizaron las muestras de citarabina in-
yectable mediante el método HPLC descrito
en la farmacopea de Estados Unidos6. Resu-
men de las condiciones experimentales: Se
utilizó una mezcla filtrada y desgasificada de
tampón de fosfato y metanol (95:5) como fase
móvil. Preparación estándar — Se disolvió en
agua una cantidad pesada con precisión de
citarabina (sustancia de referencia de la USP)
que se diluyó con agua para obtener una so-
lución con una concentración conocida de
aproximadamente 0,1 mg por ml. Solución de
resolución — Se disolvió una cantidad pesa-
da con precisión de uracil arabinosida (sus-
tancia de referencia de la USP) en la prepara-
ción estándar para obtener una solución con
una concentración conocida de aproximada-
mente 0,1 mg por ml. Preparación de ensayo
- Se introdujo un volumen de solución de ci-
tarabina medido con precisión equivalente a
unos 100 mg de citarabina en un matraz vo-
lumétrico de 100 ml y, a continuación, se diluyó
la solución con agua y se mezcló. El croma-
tógrafo de líquidos estaba provisto de un de-
tector de 254 nm y de una columna de 4,6
mm x 25 cm con un lote L1 (octadecil silano
unido químicamente a micropartículas cerá-
micas o silícicas porosas con un diámetro de
entre 3 y 10 µm, Hypersil, Thermaquest,
Cheshire, Reino Unido). La velocidad de flu-
jo era de aproximadamente 1,0 ml por minu-
to. Los tiempos de retención relativa aproxi-
mada de la citarabina y del uracil arabinosido
fueron de 1,0 y 1,3 respectivamente, y la

injection 100mg, Dabur Pharmaceuticals, So-
lan, India) in three replicates.

Comparison with Pharmacopoeial method:

Samples of cytarabine injection were esti-
mated using HPLC method as described in
the United States Pharmacopoeia6. The expe-
rimental conditions are briefly as follows. Fil-
tered and degassed mixture of phosphate bu-
ffer and methanol (95:5) was used as mobile
phase. Standard preparation — An accurately
weighed quantity of USP Cytarabine RS was
dissolved in water, and diluted with water to
obtain a solution having a known concentra-
tion of about 0.1 mg per ml. Resolution solu-
tion — An accurately weighed quantity of USP
Uracil Arabinoside RS was dissolved in stan-
dard preparation to obtain a solution having a
known concentration of about 0.1 mg per ml.
Assay preparation - An accurately measured
volume of cytarabine solution, equivalent to
about 100 mg of cytarabine to a 100 ml vo-
lumetric flask and diluted with water and mixed.
The liquid chromatograph was equipped with
a 254 nm detector and a 4.6 mm x 25 cm
column that contains L1 (Octadecyl silane
chemically bonded to porous silica or cera-
mic microparticles, 3 to 10 µm in diameter,
Hypersil, Thermaquest, Cheshire, U.K.) pac-
king. The flow rate was about 1.0 ml per mi-
nute. The relative retention times were about
1.0 for cytarabine and 1.3 for uracil arabino-
side, and the resolution, R, between cytarabi-
ne and uracil arabinoside was not less than
2.5. About 10 µl of standard preparation and
assay preparation was injected separately into
the chromatograph. The chromatograms were
recorded and the responses for the major peaks
were measured. The relative standard deviation
for replicate injections was not more than 2.0.
The results obtained by the pharmacopoeial
method were compared with the spectropho-
tometric methods by using Student ‘t’ test.

Ruggedness:

The ruggedness of an assay method is de-
fined as degree of reproducibility of assay
results obtained by analysis of the same sam-
ple under variety of normal test conditions
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resolución (R) entre la citarabina y el uracil
arabinosido no fue inferior a 2,5. Se inyecta-
ron por separado en el cromatógrafo unos 10
µl de preparación estándar y preparación de
ensayo. Se registraron los cromatogramas y
se midieron las respuestas de los picos prin-
cipales. La desviación estándar relativa obte-
nida para las réplicas de formulación inyecta-
ble no fue superior a 2,0. Los resultados
obtenidos con el método HPLC se compara-
ron con los de los métodos espectrofotométri-
cos mediante la prueba de t-Student.

Resistencia:

La resistencia de un método de ensayo se
define como el grado de reproducibilidad de
los resultados obtenidos en el ensayo al ana-
lizar una misma muestra en distintas condi-
ciones de análisis normales tales como dife-
rentes laboratorios, instrumentos y analistas.
Para validar la reproducibilidad de los méto-
dos espectrofotométricos desarrollados (M

1 y

M
2
) en diferentes laboratorios (Formulation and

development [L
1
], Quality assurance [L

2
] y

Analytical [L
3
]) por distintos analistas (A

1
, A

2

y A
3
), se analizaron soluciones que contenían

una cantidad conocida de fármaco puro (10
µg). Se analizaron los resultados obtenidos
mediante la prueba ANOVA de una dirección
para comprobar la existencia de diferencias
estadísticamente significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La citarabina disuelta en agua destilada pro-
duce un espectro característico en el rango
ultravioleta comprendido entre 200 y 400 nm.
En la Figura 1 se observa la absorción máxi-
ma a 272 nm (Tabla 1). Se obtuvo una absor-
tividad de 9683 l mol-1 cm-1 a 272 nm, longi-
tud de onda que se eligió como longitud de
onda analítica.

Al utilizar el método de análisis M2 se em-
pleó un baño de ultrasonidos para garantizar
una rápida y completa solubilización del fár-
maco. La citarabina disuelta en metanol pro-
duce un espectro característico en el rango
ultravioleta comprendido entre 200 y 400 nm.
En las figuras 1 y 2 se muestra la absortividad

such as different labs, different instruments,
and different analysts. The developed spec-
trophotometric methods (ME

1 
and ME

2
) were

validated for its reproducibility in different
laboratories (Formulation and development [L

1
],

Quality assurance [L
2
] and Analytical [L

3
]) by

different analysts (A
1
, A

2
 and A

3
) by testing

solutions containing known amount of pure
drug (10 µg). The results obtained were analysed
for statistical difference between them using
one way ANOVA.

RESULTS AND DISCUSSION

Cytarabine in distilled water yields a cha-
racteristic spectrum when scanned in the ul-
traviolet range between 200 and 400 nm. The
scan (Fig. 1) shows absorption maximum at
272 nm (Table 1). The absorptivity at 272 nm
was found to be 9683 l mol-1 cm-1 and this
wavelength was chosen as the analytical wave-
length.

Bath sonicator was employed when method
ME

2
 was used for estimation to ensure quick

and complete solubilization of the drug. Cyta-
rabine in methanol yields a characteristic spec-
trum when scanned in the ultraviolet range
between 200 – 400 nm. Absorptivity scans
over the UV wavelength range between 200
and 400 nm for 25 µg ml-1 solution of cyta-
rabine in distilled water and methanol are shown
in Figs 1 and 2, respectively. The scan (Fig.
2) shows absorption maxima at 209 and 274
nm (Table 1). Though the absorptivity at 209
nm was high it was not selected as analytical
wavelength due to its proximity to the lower
limit of the UV transparent region of metha-
nol. The absorptivity at 274 nm (8829 l mol-

1 cm-1) was found more suitable and hence
was selected for further investigations. Corre-
lation coefficients for ME

1
 and ME

2
 were found

to be 0.9997 and 0.9998, respectively signi-
fying that a linear relationship existed between
absorbance and concentration of the drug. The
lack of fit test was also carried out to prove
the linear relationship and the F values for
ME

1
 and ME

2 
was found to be 1.024 and 2.519,

respectively (critical F value for methods ME
1

and ME
2
 was 3.52), which confirms that the

deviation from the linearity is not statistically
significant.
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en un rango de longitud de onda ultravioleta
de 200 a 400 nm de una solución de 25 µg
ml-1 de citarabina disuelta en agua destilada y
metanol, respectivamente. En la Figura 2 se
observa la absorción máxima a 209 y 274 nm
(Tabla 1). Aunque la absortividad a 209 nm
era alta, esta longitud de onda no se seleccio-
nó como longitud de onda analítica debido a
su proximidad al límite inferior de la región
transparente UV del metanol. La absortividad
a 274 nm (8829 l mol-1 cm-1) se consideró
más adecuada y se seleccionó, por tanto, para
posteriores investigaciones. Se obtuvieron co-
eficientes de correlación de 0,9997 y 0,9998
para M

1
 y M

2
, respectivamente, que demos-

traban la existencia de una relación lineal entre
la absorbancia y la concentración del fárma-
co. También se realizó la prueba de falta de
ajuste para comprobar la relación lineal y se
obtuvieron valores F de 1,024 y 2,519 para
M

1
 y M

2
, respectivamente (con un valor F crítico

de 3,52 para ambos métodos), lo que confir-
ma la inexistencia de una desviación de la
linealidad significativa.

FIGURA 1.FIGURA 1.FIGURA 1.FIGURA 1.FIGURA 1. Longitud de onda de la citarabina en agua destilada.

FIGURE 1.FIGURE 1.FIGURE 1.FIGURE 1.FIGURE 1. Wavelength scan of cytarabine in distilled water.
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FIGURE 2.FIGURE 2.FIGURE 2.FIGURE 2.FIGURE 2. Wavelength scan of cytarabine in methanol.

FIGURA 2.FIGURA 2.FIGURA 2.FIGURA 2.FIGURA 2. Longitud de onda de la citarabina en metanol.

TABLE 1.TABLE 1.TABLE 1.TABLE 1.TABLE 1. Optical characteristics for cytarabine in distilled water and methanol.

TABLA 1.TABLA 1.TABLA 1.TABLA 1.TABLA 1. Características ópticas de la citarabina en agua destilada y metanol.

 
Características En agua destilada En metanol 

Absorción máxima (nm) 
Absorption maxima (nm) 

272* 209, 274* 

Límites de Beer 
(µg ml-1)** 

 Beer’s limits  
5 – 50 5 – 50 

Absortividad molar 
aparente**  

Apparent molar 
absorptivity**  
(l mol-1 cm-1) 

9683 8829 

*longitud de onda analítica para los métodos propuestos 
**a la longitud de onda analítica 
*Analytical wavelength for proposed method 
**At analytical wavelength 
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TABLA 2.TABLA 2.TABLA 2.TABLA 2.TABLA 2. Valores de absorbancia media, valores de regresión y datos estadísticos de la curva de calibración para la
estimacion de la citarabina en agua destilada (M1).

TABLE 2.TABLE 2.TABLE 2.TABLE 2.TABLE 2. Mean absorbance values, regressed values and statistical data of the calibration curve for the estimation of
cytarabine in distilled water (ME1).

 

Concentración 

Concentration 

 (µg ml-1) 

Absorbancia media* 

(± E.E.)  

Mean Absorbance* 

(± S.E.) 

Valor de 

regresión** 

Regressed 

Value** 

5 0,189 ± 0,0095 0,194 

10 0,379 ± 0,0071 0,392 

20 0,813 ± 0,0054 0,787 

30 1,191 ± 0,0068 1,182 

40 1,553 ± 0,0081 1,577 

50 1,978 ± 0,0048 1,972 

  Ecuación de regresión++  
  Ordenada en el origen (a) = -3,4 x 10-3; 
  Pendiente (b) = 3,95 x 10-2; 
  Coeficiente de correlación = 0,9997; 

n = 36. 
  *media de seis valores 

**utilizando la ecuación de regresión 

Se cumplió la ley de Beer entre 5 y 50 µg
ml-1 tanto en M1 como en M2. Se realizó un
análisis de regresión de los datos experimen-
tales. En las tablas 2 y 3 se muestran los datos
no procesados y los resultados del análisis de
regresión (método de mínimos cuadrados) para
la estimación de citarabina en agua destilada
y metanol, respectivamente. Las ecuaciones
de regresión obtenidas para M1 y M2 fueron y
= 0,0395x - 0,0034 e y = 0,0355x + 0,015,
respectivamente. La varianza de la variable
de respuesta S2

y,x obtenida para el método M1

fue de 3,9 x 10-5 y la obtenida para el método
M2 fue de 2,6 x 10-4. Estos valores bajos in-
dican la proximidad de los puntos experimen-
tales a la línea de mínimos cuadrados. Estos
resultados coinciden con los valores bajos del
error estándar de absorbancia media de las
soluciones que se utilizan para la preparación
de la curva de calibración. Las varianza de la
pendiente Sb

2 fue de 2,56 x 10-7 para M1 y
1,696 x 10-7 para M2. La pendiente de la línea
de regresión de M1 (0,395) y M2 (0,55) indica
que los dos métodos son igualmente sensibles
y que la ley de Beer se cumple en ambos en

Beer’s law was obeyed between 5 and 50
µg ml-1 for both ME1 and ME2. Regression
analysis was performed on the experimental
data. The raw data along with the results of
the regression analysis (method of least squa-
res) are shown in Tables 2 and 3, respective-
ly. Regression equations for ME1 and ME2 were
y = 0.0395x - 0.0034 and y = 0.0355x + 0.015,
respectively. The variance of the response
variable, S2

y,x for the method ME1 was calcu-
lated to be 3.9 x 10-5 and for ME2 was 2.6 x
10-4. These low values indicate the closeness
of the experimental points to the least squares
line. The fact is in concurrence with the low
values of the standard error of mean absor-
bances of the solutions used for preparing the
calibration curve. The variances of the slope
Sb

2, were calculated as 2.56 x 10-7 for ME1

and 1.696 x 10-7 for ME2. The slope of the
regressed line of ME1 (0.0395) and ME2 (0.0355)
indicates that both the methods are equally
sensitive and Beer’s law is obeyed between 5
-50 µg ml-1 for both ME1 and ME2. The ab-
sorptivity of ME1 and ME2 are 9683 l mol-1

cm-1 and 8829 l mol-1 cm-1, respectively and
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el intervalo de concentración comprendido entre
5 y 50 µg ml-1. Los valores de absortividad
obtenidos fueron de 9683 l mol-1 cm-1 y 8829
l mol-1 cm-1 para M

1
 y M

2
, respectivamente, y

el valor del coeficiente de sensibilidad de Sandell
de M

1
 (2,5 x 10-5 µg cm-2 por 0,001 unidades

abs) comparado con el de M
2
 (2,75 x 10-5 µg

cm-2 por 0,001 unidades abs) confirmó la ob-
servación. La varianza de la ordenada en el
origen de la recta de regresión S

a
2 fue de 2,36

x 10-4 para M
1
 y 1,56 x 10-4 para M

2
. Los

valores de la ordenada en el origen de la recta
de regresión se sometieron a la prueba ‘t’ para
determinar si eran significativamente distintos
de cero. Los valores de ‘t’ obtenidos fueron
de 0,6998 para M

1
 (cuatro grados de libertad)

y de 0,48 para M
2
 (cuatro grados de libertad)

y los valores tabulados de t correspondientes
fueron de 4,60 a cuatro grados de libertad
con un nivel del 1%. La aceptación de la hi-
pótesis de nulidad indica, por tanto, que estos
valores no eran significativamente distintos de
cero. En consecuencia, se puede afirmar que
no existen interferencias de los disolventes uti-
lizados en los distintos métodos, es decir, agua
destilada y metanol.

Para comprobar la estabilidad de la citara-
bina en agua destilada y metanol, se analizó
la solución de fármaco después de diversos
intervalos de tiempo (0,5, 1, 2, 4, 8, 12 y 24
horas) mediante los dos métodos espectrofo-
tométricos desarrollados, tal como se muestra
en las tablas 4 y 5 correspondientes a los
métodos M

1
 y M

2
, respectivamente. Los aná-

lisis de varianza de los valores de absorban-
cia media de las soluciones de diferentes con-
centraciones a intervalos de tiempo previamente
establecidos indicaron la inexistencia de una
diferencia significativa entre las lecturas (F =
2,06 y 0,975 para M

1 
y M

2
, respectivamente).

La citarabina es, por tanto, estable durante un
período de 24 horas tanto en agua destilada
como en metanol. También se comprobó la
estabilidad de la solución de fármaco por el
método HPLC (Tabla 6) y los resultados ob-
tenidos confirmaron la alta estabilidad de la
solución de fármaco durante un período de
24 horas a temperatura ambiente. La estabili-
dad de la citarabina en solución puede ser útil
para almacenar las muestras y poder analizar-
las en un período de 24 horas.

the value of Sandell’s sensitivity coefficient
for ME

1
 (2.5 x 10-5 µg cm-2 per 0.001 abs

unit) as compared to ME
2
 (2.75 x 10-5 µg cm-

2 per 0.001 abs unit) also supports the obser-
vation. The variances of the intercept, S

a
2, de-

termined were 2.36 x 10-4 for ME
1
 and 1.56

x 10-4 for ME
2
. To examine whether these

intercepts were significantly different from zero,
the intercepts were subjected to ‘t’ test. The
values of ‘t’ were obtained as 0.6998 for ME

1

(four degrees of freedom) and 0.48 for ME
2

(four degrees of freedom) the corresponding
tabulated values of t were 4.60 at four degree
of freedom at the 1 % level. Thus acceptance
of the null hypothesis indicates that these in-
tercepts were not significantly different from
zero. Therefore, there are no interferences from
the solvents used in the methods, i.e. distilled
water and methanol.

The stability of cytarabine in distilled water
and methanol was monitored by analysing the
drug solution after various time intervals (0.5,
1, 2, 4, 8, 12 and 24 h) by the two developed
spectrophotometric methods as shown in Ta-
bles 4 and 5 for ME

1
 and ME

2
, respectively.

ANOVA studies of the mean absorbance va-
lues of the solutions of different concentratio-
ns at preselected time intervals indicated that
no significant difference existed between the
readings (F = 2.06 and 0.975 for ME

1 
and ME

2
,

respectively). Thus cytarabine is stable over a
period of 24 h in both distilled water and
methanol. The stability of the drug solution
was also confirmed by the HPLC method (Ta-
ble 6), which showed the drug solution is highly
stable over a period of 24 h at room tempe-
rature. The stability of the cytarabine drug in
solution form can be useful for storing the
samples, so that analysis can be performed
within a period of 24h.
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TABLE 3.TABLE 3.TABLE 3.TABLE 3.TABLE 3. Mean absorbance values, regressed values and statistical data of the calibration curve for the estimation of
cytarabine in methanol (ME2).

Regression equation++

Intercept (a) = 1.5 x 10-2;
Slope (b) = 3.55 x 10-2;
Correlation coefficient = 0.9998;
n = 36.
*mean of six values
**using regression equation

TABLA 4.TABLA 4.TABLA 4.TABLA 4.TABLA 4. Estudio de estabilidad de la citarabina en agua destilada (M1).

TABLE 4.TABLE 4.TABLE 4.TABLE 4.TABLE 4. Stability study of cytarabine in distilled water (ME1).

Ecuación de regresión++

Ordenada en el origen (a) = 1,5 x 10-2;
Pendiente (b) = 3,55 x 10-2;
Coeficiente de correlación = 0,9998;
n = 36.
*media de seis valores
**utilizando la ecuación de regresión

TABLA 3.TABLA 3.TABLA 3.TABLA 3.TABLA 3. Valores de absorbancia media, valores de regresión y datos estadísticos de la curva de calibración para la
estimación de la citarabina en metanol (M2).

 

Concentración 
Concentration 

(µg ml-1) 

Absorbancia media* 
 (± E.E.)  
Mean Absorbance* 

(± S.E.) 

Valor de 
regresión** 
Regressed 
Value** 

5 0,202 ± 0,0110 0,193 

10 0,356 ± 0,0110 0,371 

20 0,724 ± 0,0093 0,726 

30 1,086 ± 0,0100 1,081 

40 1,454 ± 0,0100 1,437 

50 1,779 ± 0,0076 1,792 

 
Concentración 
Concentration 

Absorbancia media* 
Mean Absorbance* 

(µg ml-1) 0,5 h 1 h 2 h 4 h 8 h 12 h 24 h 

5 0,189 0,192 0,188 0,194 0,189 0,186 0,188 
10 0,379 0,375 0,384 0,385 0,378 0,38 0,376 
20 0,813 0,811 0,815 0,818 0,810 0,811 0,813 

30 1,191 1,190 1,186 1,192 1,196 1,187 1,191 
40 1,553 1,559 1,554 1,552 1,556 1,55 1,548 
50 1,978 1,982 1,980 1,982 1,973 1,976 1,979 

*media de seis valores 
*mean of six values  

TABLE 5.TABLE 5.TABLE 5.TABLE 5.TABLE 5. Stability study of cytarabine in methanol (ME2).

TABLA 5.TABLA 5.TABLA 5.TABLA 5.TABLA 5. Estudio de estabilidad de la citarabina en metanol (M2).

 
Concentración 
Concentration 

(µg ml-1) 

Absorbancia media* 
Mean Absorbance* 

 0,5 h 1 h 2 h 4 h 8 h 12 h 24 h 

5 0,202 0,196 0,204 0,201 0,203 0,198 0,195 
10 0,356 0,359 0,352 0,355 0,36 0,351 0,355 
20 0,724 0,729 0,728 0,722 0,725 0,721 0,722 
30 1,086 1,084 1,088 1,088 1,08 1,086 1,089 
40 1,454 1,450 1,451 1,459 1,457 1,453 1,457 

50 1,779 1,773 1,782 1,781 1,776 1,774 1,784 

*media de seis valores 
*mean of six values 
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TABLE 6.TABLE 6.TABLE 6.TABLE 6.TABLE 6. Stability study of cytarabine solution by HPLC method.

TABLA 6.TABLA 6.TABLA 6.TABLA 6.TABLA 6. Estudio de estabilidad de la solución de citarabina mediante el método HPLC.

Se realizó una estimación de la citarabina
pura y de su formulación inyectable mediante
ambos métodos. El agente amortiguador y el
conservante presentes en la formulación in-
yectable no interfirieron en los análisis reali-
zados por ambos métodos a las longitudes de
onda respectivas. La cantidad de conservante
(alcohol bencílico) utilizado en la formulación
inyectable fue del 0,5%. Cuando se diluyó la
formulación inyectable con una concentración
de unos 5-50 µg/ml de citarabina en metanol
o agua destilada, la absorbancia del alcohol
bencílico no provocó una interferencia signi-
ficativa a las longitudes de onda analíticas
(0,011 y 0,009 para M1 y M2, respectivamen-
te, con una concentración de 5 µg/ml). No
fue necesario, por tanto, extraer el fármaco de
la formulación. Antes del análisis de realizó
la dilución adecuada. El resumen de resulta-
dos de la Tabla 7 muestra que no existe una
diferencia significativa entre la cantidad aña-
dida y la cantidad detectada mediante ambos
métodos y en la formulación inyectable, sien-
do la cantidad de citarabina detectada por ambos
métodos muy próxima a la indicada en la eti-
queta.

Estimation of cytarabine was carried out,
using both the methods, for pure drug and
also for the injection formulation. The buffe-
ring agent and the preservative present in the
injection formulation did not interfere in the
analysis at the respective wavelengths of the
two methods. The amount of preservative (ben-
zyl alcohol) used in the injection formulation
was 0.5 %. When the injection was diluted to
around 5-50 µg/ml of cytarabine in methanol
or distilled water, the absorbance of benzyl
alcohol was not significant to interfere at the
analytical wavelengths (0.011 and 0.009 for
ME1 and ME2, respectively at a concentration
of 5 µg/ml). So there was no need to extract
the drug from the formulation. Appropriate
dilution was made before analysis. The resul-
ts are summarized in Table 7 and show that
there is no significant difference between the
amount added and the amount found by both
methods and in the injection formulation, the
amount found by both the methods is very
close to the labelled amount of cytarabine.

*mean of six values

Cantidad añadida 
Amount added 

(mg) 

Cantidad detectada (mg)* 
Amount found (mg)* 

 

 0,5 h 1 h 2 h 4 h 8 h 12 h 24 h 

100 99,8 101,2 101,9 100,6 102,4 100,4 100,1 

* media de seis valores
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Para determinar la precisión y exactitud de
los métodos, se sometieron cantidades cono-
cidas de fármaco puro a estudios de recupe-
ración mediante ambos métodos por triplica-
do. En la Tabla 7 se muestra un resumen de
los resultados de estas investigaciones. Se
evaluó la exactitud de cada método mediante
la prueba ‘t’ con cada nivel. Los valores ‘t’
calculados con 25, 50 y 100 mg fueron 0,459,
1,94 y 0,25, respectivamente, para el método
M1, y 0,50, 0,64 y 1,32 para el método M2.
Estos valores son inferiores al valor ‘t’ tabu-
lado de 4,30 (P < 0,05), lo que indica la inexis-
tencia de una diferencia significativa entre la
cantidad añadida y la cantidad estimada. Para
comparar la exactitud de ambos métodos se
calculó el error medio relativo de cada méto-
do, que se muestra en la Tabla 7. El error
medio relativo de M1 es menor que el de M2

con cada nivel, lo que significa que la exac-
titud del método M1 es mayor que la del mé-
todo M2.

Para evaluar la precisión de ambos méto-
dos se utilizó la desviación estándar de los
resultados, el coeficiente de variación y la
prueba F. Los valores F calculados para 25,
50, 100 mg y citarabina inyectable fueron 4,40,

In order to determine the precision and ac-
curacy of the methods, known amounts of pure
drug were subjected to recovery studies, using
both the methods, in triplicate. Table 7 sum-
marizes the results of these investigations. Ac-
curacy of each method was ascertained using
the ‘t’ test at each level. The computed ‘t’
values of 25, 50 and 100 mg for ME1 were
0.459, 1.94 and 0.25, respectively, and for
ME2 were 0.50, 0.64 and 1.32, respectively.
These values are lower than the tabulated ‘t’
value of 4.30 (P < 0.05) indicating no signi-
ficant difference between the added and the
estimated quantity. To compare the accuracy
of both the methods the relative mean error of
each method was calculated and is shown in
Table 7. The relative mean error for ME1 is
less than that for ME2 at each level signifying
that ME1 is more accurate than ME2.

The precision of both the methods was eva-
luated using the S.D. of the results, the coeffi-
cient of variation and the F-test. The compu-
ted F-values for 25, 50, 100 mg and cytarabine
injection were 4.40, 3.19, 1.32 and 1.23, res-
pectively which were found to be not signifi-
cant at P < 0.05 as compared to the tabulated
F-value of 5.05. This indicates that there is no

TABLE 7.TABLE 7.TABLE 7.TABLE 7.TABLE 7. Evaluation of accuracy and precision of the proposed methods.

TABLA 7.TABLA 7.TABLA 7.TABLA 7.TABLA 7. Evaluación de la exactitud y precisión de los métodos propuestos.

a n = 3.
b límites de confianza con P = 0,95 y dos grados de libertad.

Cantidad exacta de 
fármaco añadida  
Exact amount of 

drug added  
(mg) 

Cantidades 
individuales 

detectadas (mg); media 
(D.E.)a 

Individual amounts 
found (mg); mean 

(S.D.)a

Coeficiente de 
variación  

Coefficient of 
variation  

(CV) 
 

Error relativo 
medio (ERM) 

Relative mean error
(RME) 

 

 
Límites de confianzab 

 

Confidence limitsb

 
 
 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2

(A) Fármaco puro /  (A) Pure drug 
25,2 24,7 24,9 24,6 0,0061 0,0128 0,0026 0,0039 25,07 ± 0,38 24,97 ± 1,27 
24,9        25,1 25,1 25,2   
25,3          25,4 25,2 25,1

        
25,07 
(0,153) 

24,97 
(0,321) 

50,4 50,3 50,1 50,4 0,0053 0,0095 0,0022 0,0033 49,8 ± 0,66 49,87 ± 1,58 
50,1        49,7 49,7 49,5   
49,6          50,1 49,6 49,7

        
49,8 

(0,265) 
49,87 
(0,473) 

100,3 100,1 100,2 100,2 0,0038 0,0044 0,001 0,0023 99,93 ± 0,94 99,9 ± 1,08 
99,8        99,9 100,1 99,4   
99,6          100,4 99,5 100,1

        
99,93 
(0,379) 

99,9  
(0,436) 

(B) Formulación comercial (inyección de citarabina) / (B) Marketed formulation (Cytarabine injection) 
100 100 104,3 105,7 0,0078 0,0087 0,0045 0,0047 104,5 ± 2,03 104,73 ± 2,25 
100       100 103,8 104,6   
100          100 105,4 103,9

        
104,5 
(0,819) 

104,73 
(0,907) 

a 3
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3,19, 1,32 y 1,23, respectivamente, valores
no significativamente diferentes del valor F
tabulado de 5,05 a P < 0,05. Estos resultados
indican que no existe una diferencia signifi-
cativa en la precisión de ambos métodos. Se
comparó la precisión de los dos métodos con
la del método de cromatografía de líquidos6

para la estimación de la citarabina de la for-
mulación inyectable. Los valores F obtenidos
para los métodos M

1
 y M

2
 comparados con el

método de cromatografía de líquidos fueron
de 1,02 y 1,25, respectivamente e inferiores,
por tanto, al valor F tabulado de 5,05 a P <
0,05, lo que demuestra que no existe una di-
ferencia significativa de precisión entre los mé-
todos comparados.

En la tabla 8 se muestran los resultados de
la determinación de la citarabina de la formu-
lación inyectable mediante el método de cro-
matografía de líquidos. La cantidad de citara-
bina indicada en la etiqueta de la formulación
inyectable era de 100 mg. La cantidad de ci-
tarabina detectada en la formulación inyecta-
ble (alrededor de un 104,5%) se encontraba
dentro del intervalo aceptable determinado por
la farmacopea de Estados Unidos (no inferior
al 90% y no superior al 110% de la cantidad
indicada en la etiqueta). Los resultados obte-
nidos mediante los métodos espectrofotomé-
tricos desarrollados fueron similares a los del
método HPLC. Para realizar la comparación
entre los métodos espectrofotométricos y el
método HPLC se utilizó la prueba de t-Stu-
dent con un nivel significación de P < 0,05.
La diferencia obtenida entre ambos métodos
no fue estadísticamente significativa.

significant difference between the precisions
of both the methods. The precision of both
the methods was compared with that of the
reported liquid chromatographic method6 for
the estimation of cytarabine from cytarabine
injection. The F-values for the methods ME1
and ME

2
 when compared with liquid chroma-

tographic method are 1.02 and 1.25, respec-
tively, which is less than the tabulated F-va-
lue of 5.05 at P < 0.05, and this shows that
there is no significant difference in the preci-
sion between the methods compared.

The results of the determination of cytara-
bine from cytarabine injection by liquid chro-
matographic method are given in Table 8. The
labeled amount of cytarabine was 100 mg in
the cytarabine injection. The amount of cyta-
rabine found in cytarabine injection (about
104.5 %) was within the acceptable range as
per the United States Pharmacopoeia (not less
than 90.0 % and not more than 110.0 % of
the labelled amount of cytarabine). The resul-
ts obtained from the developed spectrophoto-
metric methods were similar to that of the re-
ported HPLC method. The comparison between
the spectrophotometric methods and the HPLC
method was done using unpaired Student ‘t’
test at the significance level of P<0.05. The
difference between the methods was found to
be statistically nonsignificant.
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Los métodos espectrofotométricos desarro-
llados fueron realizados en diferentes labora-
torios (L1, L2 y L3) por distintos analistas (A1,
A2 y A3) para estudiar su reproducibilidad.
Los resultados se muestran en la Tabla 9. Se
realizó la prueba ANOVA de una dirección
para comprobar la existencia de diferencias
significativas entre ellos. Los resultados de la
prueba ANOVA mostraron que no existía nin-
guna diferencia significativa entre los valores
obtenidos en los diferentes laboratorios me-
diante ambos métodos (los valores F obteni-
dos con M1 y M2 fueron de 1,05 y 3,096,
respectivamente, con un valor F crítico de 5,14
para ambos métodos). Los datos obtenidos en
los diferentes laboratorios fueron muy simila-
res, lo que demuestra la reproducibilidad de
ambos métodos.

The developed spectrophotometric methods
were carried out in different laboratories (L1,
L2 and L3) by different analysts (A1, A2 and
A3) for studying its reproducibility. The resul-
ts are given in Table 9. One-way ANOVA
was performed to find out any significant
difference between them. The results of the
ANOVA showed that there was no significant
difference between the values obtained from
different laboratories for both the methods (F
values for ME1 and ME2 are 1.05 and 3.096,
respectively, whereas F-critical value is 5.14
for both the methods). The data obtained from
one laboratory were well in agreement with
the data obtained from the other laboratory
which proves the reproducibility of both the
methods.

TABLE 8.TABLE 8.TABLE 8.TABLE 8.TABLE 8. Results of estimation of cytarabine in cytarabine injection by high performance liquid chromatographic
method.

*n=6
**confidence limits at P = 0.95 and 5 degrees of freedom

TABLA 8.TABLA 8.TABLA 8.TABLA 8.TABLA 8. Resultados de la estimación de citarabina en la formulación inyectable mediante el método de cromatografía
de líquidos de alto rendimiento.

*n=6
**límites de confianza con P = 0,95 y 5 grados de libertad

Cantidad de la 
etiqueta  

 
Labelled amount 

(mg) 

Cantidad 
detectada (mg); 
media(D.E.)* 

 
Amount found 
(mg) mean 
(S.D.)* 

Coeficiente 
de variación 

 
Coefficient 
of variation 

(CV) 

Error 
relativo 

medio (ERM) 
 

Relative 
mean error 

(RME) 

Límites de 
confianza** 

 
Confidence 
limits** 

100 105,44 0,00778 0,0429 104,29 ± 0,85

 104,70    

 104,29    

 103,36    

 103,37    

 104,60    

 104,29 (0,812)    
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TABLA 9.TABLA 9.TABLA 9.TABLA 9.TABLA 9. Evaluación de la reproducibilidad de los métodos propuestos M1 y M2.

TABLE 9.TABLE 9.TABLE 9.TABLE 9.TABLE 9. Evaluation of the reproducibility of the proposed methods ME1 and ME2.

M1 ME1 M2 ME2 
L1 (µg) L2 (µg) L3 (µg) L1 (µg) L2 (µg) L3 (µg) 

A1
9,93 

(0,019) 
10,2 

(0,035) 
10,1 

(0,024)
9,90 

(0,036)
10,34 
(0,024)

10,26 
(0,018) 

A2
10,2 

(0,037) 
10,03 
(0,027) 

9,98 
(0,016)

9,67 
(0,016)

9,90 
(0,06) 

9,97 
(0,007) 

A3
9,89 

(0,046) 
10,21 
(0,019) 

10,09 
(0,021)

9,86 
(0,019)

10,11 
(0,026)

10,06 
(0,019) 

CONCLUSIONES

La estimación de la citarabina se puede rea-
lizar mediante el método M1 (agua destilada)
y el método M2 (metanol) a 272 y 274 nm,
respectivamente. Ambos métodos tiene la ven-
taja de su simplicidad, reproducibilidad y exac-
titud. La no interferencia de los excipientes
parenterales hace que estos métodos sean
adecuados para la estimación del fármaco in-
yectable y, por lo tanto, para la realización de
los controles de calidad rutinarios de las for-
mulaciones de citarabina. Los resultados del
estudio anterior indican la idoneidad de estos
métodos para la estimación tanto de la citara-
bina pura como de su formulación inyectable.
Los métodos desarrollados son comparables
al método oficial elaborado en la farmacopea
de Estados Unidos. Estos métodos se pueden
seleccionar también como métodos alternati-
vos a otros procedimientos existentes más
largos y costosos como la cromatografía de
líquidos de alto rendimiento (HPLC) y las
volumetrías potenciométricas no acuosas.
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CONCLUSIONS

Cytarabine can be estimated using both the
methods ME1 (distilled water) and ME2 (me-
thanol) at 272 and 274 nm, respectively. Both
the methods have the advantages of simplici-
ty, reproducibility and accuracy. The non-in-
terference of the parenteral excipients makes
the methods suitable for the estimation of the
drug in injection and hence can be used for
the routine quality control of cytarabine for-
mulations. The results of the above study in-
dicated the suitability of the methods to esti-
mate cytarabine in bulk as well as in injectable
formulation. The developed methods are com-
parable to the official method elaborated in
the United States Pharmacopoeia. These me-
thods may also be selected as alternative
methods to the existing time consuming and
expensive methods like HPLC and non-aqueous
potentiometric titrations.
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